AZEZ VATAN HASTANESI

Yenidogan Ventilasyon Hasta Devresi
Teknik Sartnamesi

1.Hasta devresi hastanemiz biinyesinde kullanilan Draeger Babylog 8000 plus ventilator
cihazlanna uyumlu olmalidir.

2 Hasta devresi yenidogan hastalarin ventilasyonunda kullanilir olmalidir.

3.Hasta devresi 134 derecede otoklav edilebilir yapida gok kullanimlik olmalidir,

4 Hasta devresi lateks igermeyen silikon yapida olmalidir.

5.Hortumlar seffaf olmali ve kink olmasini engelleyici sekilde dizayn edilmig olmalidir.

6.Hasta devreleri cihazlarin self testleri esnasinda ve kagak testleri esnasinda kompliyans ve
resiztans testlerinden gegebilmelidir. Firmalar bunun igin demo unitelerini hazir tutmali ve
numune onayi almalidir.

7.Hasta devresi tek bir paket igerisinde asagidaki aksesuarlardan olusmahdir ;

110cmssilikon pediatrik hortum,
100cmssilikon pediatrik hortum,

35 cm silikon pediatrik hortum,
Test cigeri,

Yenidogan hortumlari igin su tutucu
F&P adaptor

Cift konillA

11 boy trakeal tip konektord,

T parca adaptor, sicaklik sensort icin delikli konnektér
Hortum isitic1 110 cm

Esnek 20 cm korruge hortum

Pediatrik 50 cm silikon hortum

8.Hortumlarin takma ve gikartma esnasinda yipranmasini engellemek igin long sleeve tarzinda
olmalidir.

9.Paket tzerinde firmanin adi ve par¢a numarasi belirtilmis olmaldir.

10.TUm pargalar tek bir firma Grind olmalidir toplama pargalardan olusmamalidir.
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11.Firmalar satmig olduklar driin icin yetki belgesi sunmalidir.
12.Teklif veren firmalar 150 sertifikasi olmalidir.

13.Teklif veren firmalar ihale 6ncesi 1 Adet numune verilmeli Griinler numune Gzerinden
degerlendirme yapilacaktir.
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