Mare Hastanesi Teknik Hizmet Birimi

T.C.
KiLIS VALILIiGI
IL SAGLIK MODURLUGU
MARE HASTANESI

CAMASIR YIKAMA MAKINASI REZISTANSI TEKNIiK SARTNAMESI

® Vital marka ¢amagir makinasinda kullaniimak iizere istenmektedir.
o Ug faz Ozelligine sahip olmasi gerekmektedir.

° 380 volt gerilimde galismaya uygun olmalidir.

® Krom kaplama 6zelligine sahip olmasi gerekmektedir.

e Toplam boyu 35 cm , rezistans kismi 32 ¢cm olmalidir.

® Rezistanslar 2000w giiciinde olmalidir.

* Sivi gegisini engelleyecek siyah contasi olmalidir.

* 30 Kg'lik Camasir makinesi igin uygun olmalidir.

® Gelecek olan rezistanslarda numune olmalidir.

CAMASIR KURUTMA MAKINASI REZISTANSI TEKNIK SARTNAMESi

e Vital marka gamagir kurutma makinesinde kullanilmak iizere istenmektedir.
e Tek faz 6zelligine sahip olmas1 gerekmektedir.

e 220 volt gerilimde ¢alismaya uygun olmalidir.

® Krom kaplama 6zelligine sahip olmasi gerekmektedir.

e Toplam boyu 40 cm, rezistans kismi 85 cm U seklinde olmalidir.

® Rezistanslar 2000w giiciinde olmalidr.

® Sivi gegisini engelleyecek siyah contasi olmalidir.

® 40 Kg'lik Camagir kurutma makinesi i¢in uygun olmalidir,

®  Gelecek olan rezistanslarda numune olmalidur.

® Boru ¢api 6,5-20 mm arasinda olmalidir.

e Serpantin ¢ap1 20mm ile 50mm arasinda olmalidir.

® Rezistansta kullanilan malzeme 1s1ya ve korozyona dayanikli olmalidir.

UTU MAKINASI REZISTANSI TEKNIK SARTNAMES]
e Vital marka iitii makinasinda kullanilmak iizere istenmektedir.
Ug faz dzelligine sahip olmasi gerekmektedir.
® Krom kaplama 6zelligine sahip olmasi gerekmektedir.
e Toplam boyu 186 . rezistans kismi 180 cm olmalidir,
* Rezistanslar 220volt 1800w giiciinde olmalidir.

® Gelecek olan rezistanslarda numune olmalidir.
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Cobanbey Hastanesi Teknik Hizmet Birimi Dahili 1430

T.C

KiLIS VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
COBANBEY HASTANESI

SOGUK HAVA DEPOSU KAPI MENTESESI TEKNIK SARTNAMESI

- Menteseler disi dayanikl plastikten tretilmis olmalidir.

- Menteseler soguk hava deposu kapisina uygun mentese olmalidir.
- Menteseler otomatik kapanan &zelikte olmalidir.

- Menteselerde TSE damgasi olmalidir.

- Menteseler 17 cm uzunlukta olmalidir.

Volkan TUTAN

Cobanbey Hastane Midiiris
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