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UZUN KONCLU STERIL ELDIVEN TEKNIK SARTNAMESI
1.Eldivenler Lateksten {retilmis ve pudrasiz olmahdir.
2.Eldivenler cerrahi amagla kullanilmaya uygun anatomik yapida olmaldir.

3.Eldivenler avug ici ve parmak bélgelerinde maximum hassasiyet saglamali,elle halas ve kavite
kontrolll yapmaya uygun olmalidir.

4.Eldivenlerin dokusu diizgiin olmalidir.
5.Eldivenler yirtilmaya ve delinmeye direncli olmalidir.
6.Ambalaji sivi gegirmez olmalidir.

7.Steril orijinal ambalajinda olmal ve sterilizasyon sekli, iretim tarihi ve son kullanma tarihi paket
lUzerinde yazih olmalidir.

8.Malzemenin agilma iglemini kolaylagtiracak ve sterilitesinin devamhligini saglayacak 8zellikte
olmalidir.

9.0rtin ambalaji ¢ift paket sisteminde olmalidir.ig paket sag ve sol isaretli olmali ve eldivenier giyilene
kadar koruma saglamalidir.

10.Eldivenler 1 adet=1 cift olarak teklif edilmelidir.

11.Eldivenler dirsek {izerine cikacak kadar uzun konclu olmalidir. EA o2 GSecm ¢ fmah Gjrf‘.

12.Eldivenlerin boyutu 7,5 numara olmalidir. ’ N&Z{J
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(6225)  UTERUS ICINE YERLESTIRILEN KANAMA DURDURUCU BALON KATETER
Aciklama : UTERUS ICINE YERLESTIRILEN KANAMA DURDURUCU BALON KATETER

Dogum sonrasi kanama kontroliinde ve yonetiminde kullaniimak amaciyla tasarlanmig olmalidir. /) {
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Uterin boslugu iginde hizlica tampon saglayabilir 6zellikte dizayn edilmig olmalidir.
Normal ya da sezeryan dogumu sonrasinda kullanilabilir olmalidir,
Balon %100 silikondan imal edilmis olmali kesinlikle latex icermemelidir.

Uriin bir pakette set halinde olmali ve 1 adet 60 cc'lik seffaf sinngasi set iginde hazir bulunmalidir,
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Uriin ile birlikte hizli bir sekilde balonun sisirilmesini saglayan dual check valf ve 180 c¢m uzunlugunda tubing line ile

birlikte serum torbasini delmek igin bir aparat da birlikte paketlenmis olmalidir.

7. Kanamanin durdurulmasin gozlemlemek igin, sisirildikten sonra balonun distal ucunda acikta kalacak sekilde bir drenaj
kanali bulunmalidir. Balon 500 ml. sisirildikten sonra distal ugtaki drenaj kanali 2 cm.'den daha az olmayacak gekilde
disarida kalabilme ve kanama takibi yapilabilmesini sadlayabilr &zellikte olmalidir.

8. Balonun maksimum sisirme hacmi 500 ml. olmali ve gisirildiginde uterus anatomisine uyumlu bir sekil almalidir.

9. Distal ucuna yakin bir konumda balonun yerlesik oldugu line hatti 24 fr capinda 54-58 uzunlugunda olmalidir.
10.  Uriiniin literattird, bilimsel yayinlari ve animasyon video kaydi teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

11. Peel-open paketieme ile steril edilmig olmalidir.

12, Tek kullamim igin tasarlanmig olmalidir.

13.  Orjinal paketlerde tretici firma ismi ve sterilizasyon miadi yazili olmalidir.

14.  Teklif edilen triin, T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi'na (TITUBB) kayith ve T.C. Saglik Bakanhg tarafindan
onayli olmalidir,




